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Astringent Retraction Paste
DIRECTIONS FOR USE
FEATURES:

AstrinGIVAL is an astrigent formulated to provide gingival retraction and hemostasis. Syringe contains an astringent retraction paste for any situation in which a temporary displacement of the marginal gingiva and/or the assurance of a dry and clean sulcus is required. The acidic paste containing aluminium chloride is applied from syringe tip into the sulcus. A hemostatic effect results from the compression on the gums by the paste containing aluminium chloride as an astringent.  This hemostatic effect quickly closes any small blood vessels which might be unintentionally opened. Depending on the clinical situation and working technique of the person performing the treatment, the paste can be used as an alternative to or in combination with retraction cords or other retraction methods. 
RECOMMENDED INDICATIONS:
It is intended for use prior to:
· Taking an impression.
· Cementation.

· Cavity preparation.

CONTRA-INDICATIONS:

· Do not use on persons with known allergy to aluminium chloride.

· Do not use in patients with significant periodontal disease or furcation involvement.

Precautions:

· Do not insert cannula dispensing tip into the sulcus.

· Be sure all paste is removed before taking impression to avoid inhibition of    

           polymerization of impression material.
APPLICATION:

1. Remove the cap from the syringe. Be sure to retain cap for subsequent storage of the material.

2. Place annealed luer dispensing tip onto end of the syringe tip, twist-lock into place. The soft tip allows for optimal access.
3. Rinse and air dry prepared tooth. Extrude paste slowly into the sulcus while maintaining the dispensing tip just above the sulcus and aligned approximately parallel to the axial plane of the tooth preparation. Be careful not to jam dispensing tip into sulcus. 

4. Ensure you extrude sufficient material into the sulcus to achieve adequate tissue retraction.

5. Allow AstrinGIVAL paste to remain in the sulcus for at least one or two minutes. Often, the marginal gingiva will grow pale when retraction is achieved.

6. After hemostasis has been achieved the paste should be removed by thoroughly rinsing using air-water syringe and saliva ejector or suction tip.
7. Examine treatment site to verify complete removal of the AstrinGIVAL prior to taking the impression.

Remove AstrinGIVAL dispensing tip and dispose of properly after use. Re-cap AstrinGIVAL for storage in sealable foil bag.
STORAGE:

Store in a cool dry place (5-25°C).  

BATCH CODE:

[image: image2.wmf][image: image3.wmf]The batch code gives an open date of manufacture in month, year, day format with a numerical suffix to uniquely identify the batch of material.  Please quote this batch number in all correspondence.  

The expiry date is shown in year, month format.  Do not use the product after this date.
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SPECIALLY FORMULATED FOR USE IN DENTISTRY

REF:
AH1650
2 x 2g Syringes + 12 Tips
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Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK


Tel: +44 1892 870500
Fax: +44 1892 870482

Advanced Healthcare Ltd operate a policy of continuous monitoring and improvement of our products.  If you have any comments about this product, please contact us at the above address stating the batch number shown on the packaging.

Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.
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astrinGIVAL
Gingival Retraksiyon Patı
KULLANMA TALİMATI
ÖZELLİKLER:

AstrinGIVAL, gingival retraksiyon ve hemostatik etki sağlayan kan durdurucu bir ajandır. Şırınga, gingival kenarların geçici olarak yer değiştirmesi ve/ya kuru ve temiz bir oyuk gerektiği herhangi bir duruma yönelik olarak kanama durdurucu retraksiyon patı içerir. Aliminyum Klorür içeren asidik pat, oyuğa şırınga ucu ile uygulanır. Hemostatik etki,  kan durdurucu olarak alüminyum klorür içeren pat ile diş eti üzerinde oluşan büzüşmenin sonucudur. Bu hemostatik etki, farkında olmadan açılmış olabilecek tüm küçük kan damarlarını çabucak kapatır. Klinik duruma ve tedaviyi uygulayan kişinin çalışma tekniğine bağlı olarak, pat, retraksiyon kordonu veya diğer retraksiyon yöntemleri yerine ya da bunlarla birlikte kullanılabilir.  
TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR:

Aşağıdaki uygulamalardan once kullanılmasına yöneliktir :
· Ölçü alınması.

· Sementasyon.

· Kavite hazırlığı.

KONTRA ENDİKASYONLARI:

· Alüminyum korüre karşı alerjisi olan kişilerde kullanmayınız.
· Önemli bir periodontal hastalığı veya furkasyonla ilişiği olan hastalarda kullanmayınız.
Önlemler: 
· Oyuğa dağıtım kanülü sokmayınız. 
· Ölçü materyalinin polimerizasyonunu engellememesi için ölçü almadan önce patın tamamen temizlendiğinden emin olun.
UYGULAMA:

1. Şırınganın kapağını çıkarın. Materyalin bir sonraki kullanımı için kapağı muhafaza ettiğinizden emin olun.

2. Şırınga ucunun üstüne luer dağıtıcı ucu yerleştirin, kilitlemek için çevirerek yerleştirin. Yumuşak uçlar en uygun erişime imkan verir.

3. Hazırlanan dişi yıkayın ve hava ile kurutun. Dağıtıcı ucu oyuğun hemen üzerinde tutarken patı yavaşça oyuğun içine sıkın ve hazırlanan dişin eksen düzlemine parallel olacak şekilde hizalayın. Dağıtıcı ucun oyuğun içine sıkıştırmamaya dikkat edin.
4. Uygun oranda doku retraksiyonu sağlamak üzere yeterli miktarda materyal sıktığınızdan emin olun. 
5. AstrinGIVAL patının oyukta en az bir-iki dakika kalmasına müsaade edin. Genellikle retraksiyon gerçekleştiğinde gingiva kenarları soluk bir renge dönüşecektir. 

6. Hemostas gerçekleştikten sonra pat, hava-su şırıngası ve tükürük emici yada sakşın ucu kullanılarak uzaklaştırılmalıdır. 
7. Ölçü almadan önce AstrinGIVAL’in tedavi bölesinden tamamen atılıp atılmadığını kontrol edin. 
AstrinGIVAL dağıtıcı ucunu çıkarın ve kullanıldıktan sonra uygun biçimde imha edin. AstrinGIVAL’in kapağını kağatın ve kilitli folyo poşet içinde saklayın.  
SAKLAMA KOŞULLARI: 
Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz (5-25°C). 
LOT NUMARASI:
[image: image6.wmf]Lot numarası, üretim tarihini, materyalin lot numarasını özel olarak tanımlamak üzere sayısal bir ekin takip ettiği ay, yıl, gün formatında vermektedir. Tüm yazışmalarınızda lütfen bu lot numarasına yer verin. 
Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilmektedir. Ürünü bu tarihten sonra kullanmayınız. 
DİŞÇİLİKTE KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞTİR
REF:
AH1650
2 x 2r Şırınga + 12 Uygulama Uç


Advanced Healthcare Ltd., Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK


Tel: +44 1892 870500
Fax: +44 1892 870482

Advanced Healthcare Ltd, sürekli ürün denetimi ve gelişimi politikası yürütmektedir. Bu ürünle ilgili olarak yorumda bulunmak isterseniz lütfen paket üzerinde gösterilen lot numarasını belirterek yukarıdaki adresten bizimle bağlantıya geçiniz.

Dikkat: U.S. Federal Yasaları bu cihazın bir dental profesyonel aracılığı veya siparişi ile satılmasını kısıtlamaktadır. 
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